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ДОСЛІДЖЕННЯ ДВОХПАРАМЕТРОВОГО МЕТОДУ 
КОНТРОЛЮ ЕЛЕКТРИЧНИХ ТА ТЕМПЕРАТУРНИХ 
ПАРАМЕТРІВ ВИРОБІВ, ЩО НАГРІВАЮТЬСЯ У 
ПРОЦЕСІ КОНТРОЛЮ 
 
Мета. Стаття присвячена дослідженню можливості розширення функціональних 
та технічних можливостей теплового контактного електромагнітного перетворювача 
(КЕП) за рахунок реалізації двохчастотного методу вимірювального контролю електричних 
та температурних параметрів мідного зразка циліндричної форми, що нагрівається у 
процесі контролю. 
Методика. Використана методика дослідження контактного двохпараметрового 
електромагнітного методу вимірювального контролю параметрів немагнітних виробів на 
базі теплового контактного електромагнітного перетворювача. 
Результати. Розроблено алгоритм вимірювальних та розрахункових процедур 
визначення електричних та температурних параметрів мідного циліндричного виробу, який 
піддається нагріву в процесі контролю. 
Наукова новизна. Вперше отримані універсальні функції перетворення теплового 
контактного електромагнітного перетворювача, які дають можливість розширення 
функціональних та технічних можливостей методів контролю фізико-хімічних параметрів 
досліджуваних виробів. 
Практична значимість. Розроблений алгоритм визначення сигналів теплового 
контактного електромагнітного перетворювача, діапазони зміни яких відповідають 
діапазонам зміни електричних та температурних параметрів немагнітних циліндричних 
виробів, які зондуються магнітним полем двох частот теплового контактного 
електромагнітного перетворювача.  
Ключові слова: варіювання магнітного потоку, інформативні параметри, 
контактний електромагнітний перетворювач контактного електромагнітного 
перетворювача (КЕП), вимірювальний контроль, двохчастотний метод, температурні 
точки, питома електропровідність. 
 
Вступ. На теперішній час у багатьох роботах розглядались теоретичні основи роботи 
контактного електромагнітного перетворювача (КЕП) стосовно контролю електромагнітних 
параметрів виробів циліндричної форми [1,2]. При цьому тепловий КЕП розглядається як 
циліндричний провідник з повздовжнім струмом. Таким чином, зразок, що контролюється 
(циліндричний стрижень, проба рідини або газу, яка розміщується у скляній трубці) є 
одночасно і тепловим електромагнітним контактним перетворювачем (якщо зразок, що 
контролюється, піддається нагріву в процесі проведення контролю нагрівачем) [1,2]. При 
цьому, використовуючи відомі схеми включення КЕП, вимірюють падіння напруги на 
зразку, що контролюється, і фазовий кут між струмом та напругою [2]. При цьому 
інформативними параметрами теплових КЕП є внутрішня індуктивність Li та опір Ri, які 
залежать від магнітних, електричних та температурних параметрів зразка [3-6]. При цьому у 
якості параметрів, які містять інформацію відносно стану кристалічної структури об’єктів, 
що досліджуються, розглядають відносну магнітну проникність µr та питомий електричний 
опір ρ (або питому електричну провідність σ), які є залежними від температури [7-9]. 
Інформація щодо значень електромагнітних та температурних параметрів необхідна, 
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наприклад, під час дослідження впливу різних видів обробки конструкційних матеріалів 
(механічної, термічної, хімічної, а також зварювання, різання та ін.) на фізико-хімічні 
характеристики виробів. Слід визначити, що електромагнітні параметри залежать від 
температури t, тому виникає можливість щодо визначення t, під час здійснення контролю 
електромагнітних характеристик µr та σ [10]. Відомо, що при виготовленні обладнання 
машинобудівної промисловості, часто застосовують мідь та мідні сплави, галузь 
застосування яких значно розширюється завдяки високим значенням теплопровідності та 
електропровідності, хімічної стійкості та ін.  
При цьому, при проведенні технологічних процесів, наприклад, термічної і хіміко-
термічної теплової обробки виробів та конструкцій, представляє особливий інтерес не тільки 
відбраковування, а й вимірювальний контроль фізико-хімічних параметрів виробів 
машинобудування. На теперішній час відсутня методологія створення теплових 
багатопараметрових електромагнітних контактних пристроїв, яку засновано на побудові 
простих алгоритмів перетворювань та обробки сигналів контактних електромагнітних 
перетворювачів з об’єктами, що піддаються нагріву.  
Постановка завдання. Метою даною роботи є дослідження можливостей 
розширення функціональних та технічних можливостей теплового контактного 
електромагнітного перетворювача (КЕП), за рахунок реалізації двохчастотного методу 
вимірювального контролю електричних та температурних параметрів мідного зразка 
циліндричної форми, що піддається нагріву в процесі контролю. 
Для досягнення мети необхідно вирішити наступні задачі: 
1. На основі відомих схем включення КЕП, розробити алгоритм вимірювальних та 
розрахункових процедур для визначення електричних та температурних параметрів зразка, 
який піддається нагріву в процесі контролю. 
2. Отримати основні співвідношення, які описують контактний електромагнітний 
двохпараметровий метод вимірювального контролю питомої електричної провідності σt та 
температури t циліндричного мідного виробу, що зондується поперечним двохчастотним 
магнітним полем теплового КЕП. 
Результати дослідження. Теоретичні основи стосовно проведення досліджень щодо 
визначення магнітних та електричних параметрів виробів за допомогою контактних 
електромагнітних методів надано в роботах [1-5]. Теорія роботи КЕП полягає у тому, що при 
використанні схем включення контактних електромагнітних перетворювачів вимірюють 
падіння напруги на об’єкті контролю Ut та фазовий кут між током It і цією ж напругою ϕt, 
(індекс t свідчить, що параметри є залежними від температури). При цьому магнітний потік у 
виробі Ф2t займає відповідну до його значення глибину проникнення магнітного поля δ [1], 
при цьому змінена частоти f варіювання магнітного потоку Ф2t призводить до змінення 
внутрішньої індуктивності Lit та активного опору Rt [1,3] теплового контактного 
електромагнітного перетворювача (немагнітного циліндричного стрижня з повздовжнім 
електричним струмом, який піддається нагріву). Таким чином, із збільшенням частоти 
магнітного поля зменшується внутрішня індуктивність стрижня Lit та зростає опір Rt [1-3]. У 
свою чергу, параметри Lit та Rt пов’язані з відносною магнітною проникністю µr, питомою 
електричною провідністю σ, радіусом а, довжиною КЕП l, а також з температурою t. У 
роботах [2-5] наведено універсальні функції перетворення, за допомогою яких було 
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визначено електромагнітні параметри циліндричних та трубчастих виробів, тобто залежності 
індуктивності стрижня Lit та опору Rt від узагальненого параметра х, Rн = f(х) и Liн = f(х) (де 
Rн і Liн нормований опір та нормована внутрішня індуктивність відповідно). На рис. 1 и 2, 
наведено залежності Rнt = f(хt) и Liнt = f(хt) з урахуванням змінт температури зразка, що 
контролюється (на залежностях нанесено температурні точки, які відповідають 
температурам t = 20; 60; 100; 150; 180°С мідного зразка, що піддається нагріву). Формула для 
визначення узагальненого параметру для теплового КЕП з мідним виробом, має наступний 
вигляд [3-5]: 
       0µσω ttt ax = ,                                                                                   (1) 
       де a – радіус зразка, що нагрівається;  
       µ0 – магнітна стала [1];  
        tω  – циклічна частота теплового КЕП. 
Під час реалізації запропонованого методу необхідно здійснювати наступну 
послідовність вимірювальних та розрахункових операцій: задати значення частот магнітного 
поля теплового КЕП  f1 та  f2 з досліджуваного частотного діапазону; визначити індуктивність 
L0, опір R0 на постійному струмі, та питому електричну провідність σ01 (при начальній 
температурі), контрольними методами [1]; знайти зовнішню індуктивність Le [1]; далі за 
формулою (1) знаходимо х01, при цьому якщо значення х потрапляють в діапазон 2,2 ≤хt ≤ 2,8 
(тобто якщо х не потрапляє в досліджуваний діапазон, здійснюють процедуру спочатку) 
визначають нормовані значення опорів Rн1 і Rн2; після цього визначають питому електричну 




f σσ = .                                                                                   (2) 
Далі за функцією Rнt = f(хt) знаходять параметри Rн1 та Rн2 на двох частотах; після цьо-
го використовуючи залежність Liнхt = f(Rнt) (рис. 3), знаходять параметри Liнх1 та L iнх2  на час-




















=  .                                                                               (4) 
Далі визначають сумарні індуктивності LΣ1 та LΣ2  
LΣ1ж = Li1ж + Lе ,                                                                                                                                                       (5)
LΣ1ж = Li1ж + Lе.                                                                                                                                                        (6)
Увімкнувши нагрівач, мідний виріб, що контролюється, піддають нагріву на протязі 
30-40 секунд до конкретного значення температури. Далі знаходять нормовані опори Rн1t і 
Rн2t за залежностями R1нt = f(х1t) та R2нt = f(х2t), використовуючи функції Liнх1t = f(R1нt) та Liнх2t 
= f(R2нt), визначають нормовані внутрішні індуктивності Liнх1t і Liнх2t при кожній температурі з 
досліджуваного температурного діапазону, здійснюючи покрокові вимірювання (крок 10°С). 
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Далі визначають внутрішні індуктивності на двох частотах при різних температурах, тобто 
Lі1t і Lі2t та знаходять сумарні індуктивності LΣ1t і LΣ2t. Використовуючи залежність питомої 
електропровідності σ від температури t [10], визначають σ1t та σ2t мідного зразка, що 
нагрівається, знаходять значення узагальненого параметра х1t і х2t на двох частотах і 









































Рис. 2. Залежності Liнt  від хt теплового КЕП (при t = 20; 60; 100; 150; 180°С) 




















Рис. 3. Залежності Liнхt  від Rнt теплового КЕП з мідним циліндричним виробом 
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З урахуванням схемних реалізацій, які надано у роботах [6-9], нижче буде розглянуто 
схему теплового КЕП для сумісного вимірювального контролю питомої електричної провід-
ності σt і температури t циліндричного мідного зразка, що піддається нагріву в процесі конт-
ролю. Схема передбачає нагрівач Н, за допомогою якого змінюється температура зразка, що 
контролюється [3-5]. Схема також містить до себе: генератор Г, тепловий КЕП, який умовно 
представлено на схемі в вигляді послідовно увімкнутих активного опору R та індуктивності 
ΣL . При цьому індуктивність мідного виробу, що нагрівається,  tLΣ , може бути виражена у 
вигляді суми двох індуктивностей: Le – індуктивності, яка залежить тільки від геометричних 
розмірів мідного виробу та Lit –індуктивності, яка залежить безпосередньо від матеріалу зра-
зка [1, 2]. Схема включення теплового КЕП також містить: амперметр А, вольтметр V і фа-
зометр Ф. Амперметр А призначений для контролю величини поздовжнього намагнічуваль-
ного струму It, який протікає по мідному виробу, що нагрівається. Вольтметр V призначений 
для вимірювання значення напруги на зразку Ut. Частотомір Ч використовують для визна-
чення частот намагнічувального струму, а фазометр Ф призначено для вимірювання фазово-
го кута зсуву ϕt поміж намагнічувальним струмом It та напругою на мідному виробі Ut (за 
рахунок застосування котушки взаємоіндуктивності КВ).  
Таким чином, для визначення питомого електричного опору ρt (або питомої 
електричної провідності σt) за допомогою окремої функції перетворення, необхідно ввести 
питому нормовану індуктивність Liнxt, виникнення якої в тепловому КЕП,  
 
Рис. 4. Схема теплового КЕП для вимірювального контролю електричних та 
температурних параметрів мідного зразка, що контролюється 
 
обумовлено проходженням магнітного потоку через квадратну одиничну площину зі 
стороною яка дорівнює глибині проникнення магнітного поля δ, при цьому 
            == 2ttiнtxiн xLL ttiн aL t σµω 0
2 .                                                           (7) 
Таким чином, за результатами визначення Rнt визначають функцію перетворення 
Liнхt = f(Rнt)  та знаходять параметр Liнхt, після цього за результатами вимірів електричних па-
раметрів L0, Lit, а також знаючи константи d, µ0, π – визначають питому електричну провід-
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ність σ1t та σ2t на двох частотах 













tx= ,                                                               
(8) 













tx= ,                                                          
(9) 
де індекс 1 і 2 мають відношення для двох частот магнітного поля  f1 та f2 відповідно. 
Для визначення температури необхідно застосувати залежність σ від t, тобто з ураху-
ванням [6], маємо 



















σσ ,                                                                    (10) 
де σн – питома електрична провідність при початковій температурі; 
α  – температурний коефіцієнт опору. 
Формули для визначення температури мідного зразка на двох частотах магнітного 
поля теплового КЕП, мають наступний вигляд 
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(11) 


















α ,                                                    
(12) 
де tн – початкова температура. 
Результати визначення електричних та температурних параметрів (при значеннях  f1 = 
1000 Гц; f2 = 1500 Гц; L0 = 0,015⋅10-6  Гн; R0 = 1, 826 Ом; Lе = 0,2579⋅10-6  Гн; σ01 = 1,72⋅10-8 
Ом⋅м; σ02 = 2,58⋅10-8 Ом⋅м; αρ = 4,3⋅10-3 1/К; tн = 20°С; х01 = 2,032; х02 = 2,488) наведено у 
таблиці 1. 
Таблиця 1 
Результати визначення параметрів σ1t і σ2t  та  t1 і t2 на двох частотах магнітного поля 
теплового КЕП 
 
t, °С σ1t, См/м σ2t, См/м t1, °С t2, °С 
30 0,559 0,373 30,35 29,98 
40 0,539 0,359 39,97 39,99 
50 0,519 0,347 49,95 49,96 
60 0,502 0,335 59,94 60,04 
70 0,485 0,324 70,07 70,02 
80 0,469 0,313 80,06 80,01 
90 0,455 0,303 90,04 89,99 
100 0,442 0,294 100,03 99,99 
110 0,429 0,286 110,01 109,96 
120 0,416 0,278 119,99 120,04 
130 0,405 0,269 129,98 130,03 
140 0,394 0,263 139,97 140,01 
150 0,384 0,256 149,95 149,22 
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Висновки. У роботі досліджено шляхи вирішення важливої наукової та практичної 
проблеми, суть якої полягає у рішенні комплексу завдань, пов’язаних зі створенням теплових 
контактних електромагнітних пристроїв для сумісного контролю електричних та 
температурних параметрів немагнітних виробів, вузлів та конструкцій обладнання 
машинобудівних виробництв. Розроблено алгоритм вимірювальних та розрахункових 
процедур для визначення електричних та температурних параметрів мідного циліндричного 
виробу, який піддається нагріву в процесі контролю. Наведено основні співвідношення, які 
описують контактний двохпараметровий метод вимірювального контролю електричних та 
температурних параметрів виробів, що контролюються на основі визначення сигналів 
теплового КЕП.  
Перспективою подальших досліджень є створення автоматизованих систем 
неруйнівного багатопараметрового вимірювального контролю фізико-хімічних 
характеристик матеріалів, виробів та речовин широкого асортименту на основі первинних 
теплових КЕП, які використовують поперечне магнітне поле. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДВУХПАРАМЕТРОВОГО МЕТОДА КОНТРОЛЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПАРМЕТРОВ  ИЗДЕЛИЙ, КОТОРЫЕ 
НАГРЕВАЮТСЯ В ПРОЦЕССЕ КОНТРОЛЯ 
СЕБКО В.В.*, ЗДОРЕНКО В.Г.** 
*Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт 
**Киевский национальный университет технологий и дизайна 
 
Цель.  Статья посвящена исследованию возможности расширения функциональных и 
технических возможностей теплового контактного электромагнитного преобразователя 
(КЭП) за счет реализации двухчастотного метода измерительного контроля электрических 
и температурных параметров медного образца цилиндрической формы, который 
нагревается в процессе контроля.  
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Методика. Использована методика исследования контактного двухпараметрического 
электромагнитного метода измерительного контроля параметров немагнитных изделий на 
базе теплового контактного электромагнитного преобразователя. 
Результаты. Разработан алгоритм измерительных и расчетных процедур 
определения электрических и температурных параметров медного цилиндрического 
изделия, который нагревается в процессе контроля.  
Научная новизна. Получены универсальные преобразования теплового контактного 
электромагнитного преобразователя, которые дают возможность расширения 
функциональных и технических возможностей  методов контроля физико-химических 
параметров исследуемых изделий. 
Практическая значимость. Разработан алгоритм определения сигналов теплового 
контактного электромагнитного преобразователя, диапазоны изменения которых 
соответствуют диапазонам изменения электрических и температурных параметров 
немагнитных цилиндрических изделий, которые зондируются магнитным полем двух 
частот теплового контактного электромагнитного преобразователя.  
Ключевые слова: варьирование магнитного потока, информативные параметры, 
контактный электромагнитный преобразователь контактного электромагнитного 
преобразователя (КЭП), измерительный контроль, двухчастотный метод, температурные 
точки, удельная электропроводность. 
 
 
THE STUDY OF TWOPARAMETRAGE CONTROL METHOD OF ELECTRIC 
AND THERMAL PARAMETERS OF THE PRODUCTS, THE HEATING PROCESS  
SEBKO V.V*., ZDORENKO V.G.** 
*National Technical University «Kharkiv Polytechnic іnstitut» 
**Kiev National University of Technology and Design 
 
             Purpose. The article is devoted to study the possibility of expanding the functional and tech-
nical possibilities of the thermal contact electromagnetic transducer (CEP) through the implemen-
tation of two frequency method of measuring the control of electrical and thermal parameters of 
copper of the sample of cylindrical shape, which is heated in the process control. 
Methodology.  Used research methods the contact of two parametersare electromagnetic 
method of measuring control parameters of the non-magnetic products on the basis of heat contact 
electromagnetic transducer. 
Findings. The algorithm of the measurement and calculation procedures for determining 
the electrical and thermal parameters of copper cylindrical device, which is heated in the process 
control. 
Originality. The obtained universal function of converting thermal contact electromagnetic 
transducer, which give the possibility of expanding the functional and technical capabilities of 
methods of control of physical and chemical parameters of the products. 
Practical value.  An algorithm is developed to determine the signals of the heat cap, change 
ranges which correspond to ranges of electrical and thermal parameters of the non-magnetic cylin-
drical products which non-magnetic field of two frequencies thermal contact electromagnetic 
transducer. 
Keywords: the variation of the magnetic flux, informative parameters, contact electromag-
netic converter contact electromagnetic transducer (CEС), measurement control, dual-frequency 
method, temperature points, specific conductivity. 
 
 
